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เรื่อง จัดจ้างติดตั้ง Online Gas Chromatograph เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ Obsolete

      ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างติดตั้ง Online Gas 

Chromatograph เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ Obsolete

สถานที่ส่งมอบ ณ  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ 

ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน  จำนวน 3 งวด 

งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบ Engineering Document ของ Online Gas Chromatograph และระบบที่เกี่ยวข้องกับ Online Gas 

Chromatograph ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารและสรุปให้ ปตท. ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ ปตท. กำหนดไว้ ภายในกำหนด

60 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง/สัญญา/หนังสือสนองจ้าง จาก ปตท. 

งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบเครื่อง Online Gas Chromatograph พร้อมดำเนินการ FACTORY ACCEPTANCE TEST 

อุปกรณ์และแนบผลการทดสอบที่ได้รับการยอมรับจาก ปตท. ภายใน 530 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) 

นับถัดจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง/สัญญา/หนังสือสนองจ้าง จาก ปตท. 

งวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้ง Online Gas Chromatograph และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยดำเนินการ Site Acceptance 

Test (SAT)ให้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ ปตท.และได้รับการยอมรับจาก ปตท. โดยเอกสารทั้งหมดต้องผ่านการ 

APPROVE จาก ปตท.ภายใน 590วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง/สัญญา/หนังสือสนองจ้าง จาก ปตท.   

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

                         - รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 

                         - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 

                         - ตัวอย่างแบบหนังสือค้ำประกันธนาคาร 

                         - แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนผู้ค้า ปตท. 

1 ชุด

1 แผ่น

1 แผ่น

1 ชุด

                            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ   -   บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 

จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2568 ระหว่างเวลา 09:00 -16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ( หมายเหตุ : 

หากผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งผ่าน Email : siriwimon_u@pttplc.com // chalita_k@pttplc.com และ Email : 

jirayut.k@pttplc.com ภายในวันที่กำหนดข้างต้น โดยระบุเลข PR พร้อม Email 

และเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้แทนบริษัทที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงด้วย  )   ณ สถานที่ดังนี้

                            -  แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ( นายจิรายุทธ์ กังวีระนนท์ โทรศัพท์  038676930 ) 

                           กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่  VDO Conference Microsoft Team วันที่ 01 เมษายน 2568 

โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:00 ถึง 10:15 น.

นายจิรายุทธ์ กังวีระนนท์ Electronically Approved by นายกฤษรา คงนวล on 20/03/2568
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 และชี้แจง เวลา 10:15 น. ( ผู้ชี้แจง นาย ภาณุพงศ์ เรืองเกษม รหัสพนักงาน 570125 โทร 089-9245532  )

                           กำหนดเข้าดูสถานที่จริงพร้อมกันที่  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง วันที่ 01 เมษายน 2568 เวลา  13:30  น. 

                           หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ ปตท.จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

                           กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา  09:00-15:00  น. ณ สถานที่ดังนี้ 

                          -  แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท 

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

(นายกฤษรา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ
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        บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ซึ� งต่อไปเรียกวา่ ปตท. มีความประสงคจ์ะจา้งติดตั�ง Online Gas Chromatograph สาํหรับ

ทดแทนอุปกรณ์เดิมที� Obsolete เพื�อใชง้านที�โรงแยกก๊าซหน่วยที� GPPP  จาํนวน 1 งาน โดยมีขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี�

1. วตัถุประสงค์ในการจดัหา

จดัจา้งติดตั�ง Online Gas Chromatograph เพื�อทดแทนอุปกรณ์เดิมที� Obsolete สาํหรับใชง้านในพื�นที�โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง จาํนวน 1 งาน

2. คุณสมบัตขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

2.1 ตอ้งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพประกอบกิจการตามที�เสนอ

2.2 ไม่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist) ดงัต่อไปนี�

    2.2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี� มูลความผดิ โดย

บุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวจะหลุดพน้จากการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้นี� เมื�อ ภายหลงัปรากฏวา่คดีถึงที�สุด และ บุคคลหรือ

นิติบุคคลดงักล่าวไม่มีความผดิ

    2.2.2 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�เป็นคู่ความกบั ปตท. ในขอ้พิพาทหรือคดีใด ๆ ที�มีโทษทางอาญากาํหนดไว ้แต่ไม่รวมถึงกรณี

ที�เป็นคดีความผดิลหุโทษ บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคแรก จะหลุดพน้จากการมีลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist)

ในกรณีต่อไปนี�

          2.2.2.1 คดีที� ปตท. เป็นจาํเลย และคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุด 

          2.2.2.2 คดีที� ปตท. เป็นผูเ้สียหาย และคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวไม่ไดก้ระทาํความผดิตาม

ฟ้อง 

          2.2.2.3 คดีที� ปตท. เป็นผูเ้สียหาย และคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่ บุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวกระทาํความผดิตามฟ้อง

และบุคคลที�เป็นคู่ความพน้โทษ หรือครบกาํหนดเวลารอลงอาญา หรือ ครบกาํหนดเวลารอกาํหนดโทษแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี        

          

          2.2.2.4 คดีอาญาเป็นที�ยติุโดยการถอนคาํร้องทุกข ์ถอนฟ้อง หรือจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ

                   กรณีตามขอ้ 2.2.2.1 - ขอ้ 2.2.2.4 ถา้คู่ความเป็นนิติบุคคล ใหถื้อวา่กรรมการของบริษทัจาํกดั หรือหุน้ส่วนไม่จาํกดั

ความรับผดิ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทัมหาชนจาํกดั มีลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist) และจะ

หลุดพน้จากการมีลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist) ตามขอ้นี� เช่นเดียวกบันิติบุคคล

ขอบเขตของงาน (TOR)

QSHEF-GSP-20-010-006 แบบฟอร์มข้อกำหนดจัดหาสินค้าสำหรับระบบ Smart Procurement&nbsp;

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกําหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างติดตั้ง Online Gas Chromatograph เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ Obsolete
จัดทําโดย :
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               ในกรณีตามขอ้ 2.2.2.3 เมื�อคดีมีคาํพิพากษาถึงที�สุดวา่ นิติบุคคลกระทาํความผดิตามฟ้อง แต่ปรากฏวา่กรรมการของ

บริษทัจาํกดั หรือหุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทัมหาชนจาํกดัไม่ไดก้ระทาํความ

ผดิ และกรรมการหรือหุน้ส่วนดงักล่าวไดล้าออกจากนิติบุคคลแลว้ ใหถื้อวา่กรรมการหรือหุน้ส่วนรายนั�นไดห้ลุดพน้จากการมี

ลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist)

               ในกรณีที�คดีมีคาํพิพากษาใหนิ้ติบุคคลและกรรมการของบริษทัจาํกดั หรือหุน้ส่วน  ไม่จาํกดัความรับผดิ และกรรมการ

ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัของบริษทัมหาชนจาํกดั รับโทษหรือรอลงอาญาในระยะเวลาแตกต่างกนั ใหใ้ชร้ะยะเวลารับโทษหรือรอ

ลงอาญาที�ยาวที�สุด ในการนบัระยะเวลาหลุดพน้จากการมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้นี�

    2.2.3 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�ถูก ปตท. บอกเลิกสญัญาใด ๆ อนัเนื�องจากการกระทาํโดยทุจริตต่อ ปตท. 

    2.2.4 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�อยูร่ะหวา่งถูกศาลสั�งใหล้ม้ละลาย กล่าวคือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�ถูกศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์

ทรัพย ์ไม่วา่ชั�วคราวหรือเดด็ขาด ในคดีลม้ละลาย และศาลยงัไม่ไดมี้คาํสั�งถึงที�สุดใหจ้าํหน่ายคดี ยกเลิกการลม้ละลาย หรือปลด

จากลม้ละลาย ทั�งนี�  ไม่วา่ศาลจะมีคาํสั�งเห็นชอบดว้ยกบัการประนอมหนี�ของบุคคลหรือนิติบุคคลดงักล่าวในกระบวนการลม้

ละลายหรือไม่กต็าม

    2.2.5 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�ถูกกาํหนดและประกาศรายชื�อโดย ปปง. ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที�มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง

ทั�งนี�  นิติบุคคลตามขอ้ 2.2 ใหห้มายความรวมถึง กรรมการของบริษทัจาํกดั หุน้ส่วนไม่จาํกดัความรับผดิ และกรรมการผูมี้อาํนาจ

ลงนามผกูพนัของบริษทัมหาชนจาํกดัดว้ย

 2.3 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ�งถูกขึ�นบญัชีผูทิ้�งงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ�งถูกระบุชื�อไวใ้นรายชื�อผูทิ้�ง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

 2.4 ตอ้งเป็นรายเดียวกบัผูซื้�อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ� ใหผู้ป้ระกอบการรายอื�นเสนอราคาแทนไม่ได้

ในกรณีที�ผูเ้สนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลกัษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะตอ้งมีสมาชิกในกลุ่มรายใดรายหนึ�ง

เป็นผูซื้�อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั�งนี�  ผูเ้สนอราคาที�มีลกัษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดงักล่าว

จะตอ้งรับผดิชอบต่อ ปตท.ในฐานะลูกหนี� ร่วมดว้ย 

 2.5 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่ ปตท. ณ วนัประกาศประมูล/วนัเชิญเสนอ

ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการประมูลครั� งนี�
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 2.6 ตอ้งไม่เคยไดรั้บการภาคทณัฑห์รือถูกยกเลิกการจดัจา้ง เนื�องจากส่งของไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด หรือไม่ปฏิบติัตามกฎ

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ�งแวดลอ้ม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลงัปิโตรเลียมภาคตะวนัออกหรือ

โรงกลั�นนํ�ามนัหรือโรงงานปิโตรเคมี อื�นๆ)

2.7 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เคยไดรั้บผลประเมินหลงัส่งมอบสินคา้และบริการประจาํปี ในระดบัควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยก

ก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ในช่วงระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี

2.8  ผูเ้สนอราคาที�เป็นนิติบุคคลจะตอ้งทุนจดทะเบียน ไม่ตํ�ากวา่ 5,000,000 บาท

2.9 ผูย้ื�นเสนอราคาเป็นบุคคลซึ�งไม่ไดถื้อสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทย ผูย้ื�นเสนอราคา

ตอ้งไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที�ถูกประกาศคว ํ�าบาตร (Sanction) ที�ส่งผลกระทบต่อ ปตท. (ใชส้าํหรับกรณีที�วงเงินจดัหามี

มูลค่าเกินกวา่ 120 ลา้นและการเสนอราคาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั�น)

3. การรับฟังคาํชี�แจง/ดูสถานที�

ผูเ้สนอราคาตอ้งมารับฟังคาํชี�แจง/ดูสถานที� /นาํเสนอผลงาน ในวนั/เวลา และสถานที�ที� ปตท. กาํหนดในประกาศ หากไม่เขา้รับ

ฟังคาํชี�แจง ปตท. จะถือวา่ผูน้ั�นสละสิทธิในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิในการเสนอราคา

4. หลกัฐานการยื�นข้อเสนอ

ในการยื�นขอ้เสนอผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งจดัเอกสารใส่ซองปิดผนึกใหเ้รียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดงันี�

(4.1) ซองคุณสมบัตขิองผู้ค้า

        4.1.1 กรณีเป็นร้าน ใหแ้นบสาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�มและสาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์พร้อมทั�งใหเ้จา้ของหรือผูจ้ดัการ

ร้านลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรา (ถา้มี) ของร้านดว้ย

        4.1.2 กรณีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนที�จดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบหลกัฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนของ

กระทรวงพาณิชยที์�มีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัถดัจากวนัรับรองจนถึงวนัยื�นซองใบเสนอราคา และหากหลกัฐานดงักล่าวไม่ใช่

ตน้ฉบบั ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนจะตอ้งลงลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรา (ถา้มี) ของ

บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนดว้ย

        4.1.3 ในกรณีผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นบุคคลหรือองคก์รอื�นๆ เช่น มหาวทิยาลยั สมาคม มูลนิธิ ใหย้ื�นเอกสารแสดงคุณสมบติัของผู ้

ยื�นขอ้เสนอที�รับรองโดยหน่วยงานราชการ
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        4.1.4 กรณีเป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนที�จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบหนงัสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุล

ไทย หรือทูตพาณิชยไ์ทย รับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และอาํนาจในการทาํนิติกรรมของนิติบุคคลนั�น ตามกฎหมายของ

ประเทศที�นิติบุคคลนั�นก่อตั�ง และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนัซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล

ของผูย้ื�นขอ้เสนอนั�นไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�นแลว้

        4.1.5 ในกรณีที�ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัร้านหรือบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนไม่ไดล้งนามดว้ยตนเอง การมอบอาํนาจใหผู้อื้�นเป็น

ผูล้งนามในเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการเสนอราคาต่างๆ จะตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจโดยการระบุการมอบอาํนาจไวใ้หถู้กตอ้งและ

ชดัเจน โดยผูเ้สนอราคาอาจใหบุ้คคลอื�นเป็นผูย้ื�น/นาํส่งซองเอกสารเสนอราคาดงักล่าวใหแ้ก่ ปตท.แทนตนได ้โดยผูเ้สนอราคา

รับรองวา่จะรับผดิชอบต่อ ปตท.ในการนาํส่งเอกสารแทนตนดงักล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตวัแทนของตนดว้ย

        4.1.6 สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนัพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(ในกรณีกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สาํเนาบตัรประชาชน /สาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผู ้

มอบอาํนาจและผูรั้บมอบอาํนาจพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ในกรณีมีการมอบอาํนาจ)

        4.1.7 ในกรณีที�จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�มไวจ้ะตอ้งแนบสาํเนา ภพ. 20 ดว้ย

(4.2) ซองเอกสารเทคนิค

        4.2.1 RESUME ของบุคคลที�มีรายชื�ออยูใ่น PROJECT ORGANIZATION CHART 

        4.2.2 SYSTEM DESIGN AND DIAGRAM ที�แสดงอุปกรณ์ที�ติดตั�งหนา้งานเบื�องตน้

        4.2.3 PROJECT SCHEDULE 

        4.2.4 เอกสารแต่งตั�งเป็นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย

(4.3) ซองใบเสนอราคา

        4.3.1 ใบเสนอราคา

        4.3.2 ใบรายละเอียดการคาํนวณราคา (ถา้มี)

5. การเสนอราคา

ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใชแ้บบฟอร์มใบเสนอ

ราคาของ ปตท. หรือ ใชแ้บบฟอร์มใบเสนอราคาของผูย้ื�นขอ้เสนอเอง โดยจะตอ้งมีเนื�อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอ

ราคาของ ปตท. เช่น วนัที�เสนอราคา ชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอ เรื�องที�เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคา

รวม ขอ้ความยอมรับการปฏิบติัตามเงื�อนไขของ ปตท. เป็นตน้ โดยตอ้งเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�มและตอ้ง

5.1
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6. หลกัประกนัซองในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาครั� งนี�  ไม่มีการวางหลกัประกนัซองเสนอราคา

7. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา (กาํหนดเอง)

เสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใชจ่้ายทั�งหมดแลว้จนกระทั�งส่งมอบโดยผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งกรอกจาํนวนเงินเป็น

ตวัเลขและตวัหนงัสือลงในใบเสนอราคาใหช้ดัเจนในกรณีที�มีการขดูลบ หรือขีดฆ่า ตอ้งลงลายมือชื�อผูมี้อาํนาจ

และประทบัตรากาํกบั (ถา้มี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกบัราคารวม หรือตวัเลขกบัตวัหนงัสือไม่

ตรงกนั ใหน้าํบทบญัญติัในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าใชบ้งัคบั ทั�งนี�  ราคาที�เสนอจะตอ้งยนืราคาตาม

เวลาที� ปตท. กาํหนด โดยผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัถดัจากวนัที�เสนอราคา และเมื�อผูย้ื�นขอ้

เสนอทาํการยื�นขอ้เสนอตามขอ้ 4 แลว้ จะถอนคืนไม่ได้

เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาใดๆ โดย

เดด็ขาด

5.2

คณะกรรมการจดัหาสินคา้ของ ปตท. จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ื�นขอ้เสนอแต่ละรายวา่ (1) มีผูย้ื�นขอ้

เสนอที�มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นหรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�

มีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น คณะกรรมการจดัหาสินคา้ของ ปตท. จะตดัรายชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอที�มี

ผลประโยชนร่์วมกนันั�นออกจากการเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอ (2) มีผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดเขา้ข่ายลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้ง

หา้ม (Blacklist) ในขอ้ 2.2 หรือไม่ ซึ� ง ปตท. จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลที�น่าเชื�อถือของ ปตท.

และเป็นไปตามมาตรฐานที�มีความโปร่งใสเป็นธรรมในระดบัสากล และหากปรากฎวา่มีผูย้ื�นขอ้เสนอเขา้ข่าย

ลกัษณะตามหลกัเกณฑต์อ้งหา้ม (Blacklist) คณะกรรมการจดัหาสินคา้สงวนสิทธิ� ในการพิจารณาไม่รับขอ้เสนอ

และเสนอราคาของผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น

5.3

ในการพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนองานครั� งนี�  ปตท. จะพิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคา7.1

การพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ

ปตท. จะพิจารณาจากผูย้ื�นเสนอราคารวมที�ต ํ�าสุดเป็นผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ

7.2

หากผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื�นหลกัฐานการยื�นขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบ

ถว้นตามขอ้ 4 หรือยื�นเสนอราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 5 คณะกรรมการจดัหาสินคา้ของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาขอ้

7.3
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8. การส่งมอบงาน 

โดยมีรายละเอียดกาํหนดส่งมอบ ไม่นบัรวมระยะเวลาที� ปตท. ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ดาํเนินงาน/สั�งหยดุงาน   

เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แต่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะ

เฉพาะของสินคา้ที�จะเช่าไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที� ปตท. กาํหนดในส่วนที�มิใช่

สาระสาํคญัและความแตกต่างนั�นไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรือเป็นการผดิ

พลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการจดัหาสินคา้ของ ปตท. อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น

ปตท. สงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�

(1) ไม่ปรากฏชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�นในบญัชีรายชื�อผูซื้�อหรือผูรั้บเอกสารงานประมูลของ ปตท.

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในขอบเขตของงานที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิด

ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น

7.4

ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�ไดรั้บการ

คดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุที�เชื�อถือไดว้า่การยื�นขอ้เสนอกระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนั

เป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

ในกรณีที�ผูย้ื�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามขอบเขตของ

งานครั� งนี� ได ้คณะกรรมการจดัหาสินคา้ของ ปตท. จะใหผู้ย้ื�นขอ้เสนอนั�นชี�แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่

ผูย้ื�นขอ้เสนอสามารถดาํเนินการตามขอบเขตของงานครั� งนี� ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํชี�แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้ปตท. มี

สิทธิที�จะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น ทั�งนี�  ผูย้ื�นขอ้เสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่า

ใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถา้หากมีปัญหาที�ไม่สามารถตกลงกนัได ้ใหถื้อวา่คาํวนิิจฉยัของ ปตท. เป็นที�

สิ�นสุด

7.5

ก่อนลงนามในสญัญา ปตท. อาจยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏวา่มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะ

การประมูลหรือที�ไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชนร่์วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรือขดัขวาง

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรือเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรือส่อวา่

กระทาํการทุจริตอื�นใดในการเสนอราคา

7.6

กาํหนดการส่งมอบ ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบงานจา้งใหก้บั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 8.1
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จาํนวน 3 งวด

8.1.1 งวดที� 1 ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบ Engineering Document ของ Online Gas Chromatograph และระบบที�เกี�ยวขอ้งกบั Online

Gas Chromatograph ทั�งหมด ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํเอกสารและสรุปให ้ปตท. ตรวจสอบแลว้เป็นไปตามที� ปตท. กาํหนดไว้

ภายในกาํหนด 60 วนั (ไม่เวน้วนัหยดุ) นบัถดัจากผูรั้บจา้งไดรั้บใบสั�งจา้ง/สญัญา/หนงัสือสนองจา้ง จาก ปตท.

8.1.2 งวดที� 2 ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการทดสอบเครื�อง Online Gas Chromatograph พร้อมดาํเนินการ FACTORY ACCEPTANCE

TEST อุปกรณ์และแนบผลการทดสอบที�ไดรั้บการยอมรับจาก ปตท. ภายใน 530 วนั (ไม่เวน้วนัหยดุ) นบัถดัจากผูรั้บจา้งไดรั้บ

ใบสั�งจา้ง/สญัญา/หนงัสือสนองจา้ง จาก ปตท.

8.1.3 งวดที� 3 ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการติดตั�ง Online Gas Chromatograph และอุปกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดโดยดาํเนินการ Site

Acceptance Test (SAT)ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์อง ปตท.และไดรั้บการยอมรับจาก ปตท. โดยเอกสารทั�งหมด

ตอ้งผา่นการ APPROVE จาก ปตท.ภายใน ���วนั (ไม่เวน้วนัหยดุ) นบัถดัจากผูรั้บจา้งไดรั้บใบสั�งจา้ง/สญัญา/หนงัสือสนองจา้ง

จาก ปตท.

9. สถานที�ส่งมอบ

 ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบงานจา้งทั�งหมดที�  โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที� 555 ถนน สุขมุวทิ ตาํบล มาบตาพดุ อาํเภอ เมือง

จงัหวดั ระยอง 21150

10. การจ่ายเงนิ

ปตท. จะชาํระเงินเป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น3งวด

งวดที� 1 ชาํระเงินจาํนวน 20% ของวงเงินตามสญัญา เมื�อผูรั้บจา้งส่งมอบงานตามรายละเอียดในขอ้กาํหนดขอ้ที�

8.1.1

งวดที� 2 ชาํระเงินจาํนวน 60% ของวงเงินตามสญัญา เมื�อผูรั้บจา้งส่งมอบงานตามรายละเอียดในขอ้กาํหนดขอ้ที�

8.1.2

งวดที� 3 ชาํระเงินจาํนวน 20% ของวงเงินตามสญัญา เมื�อผูรั้บจา้งส่งมอบงานตามรายละเอียดในขอ้กาํหนดขอ้ที�

8.1.3

ทั�งนี�  ปตท. จะชาํระเงิน เมื�อครบ 30 วนั นบัถดัจากวนัที�คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ไดท้าํการตรวจรับงาน

ถูกตอ้งครบ ถว้นเรียบร้อยแลว้ในแต่ละงวด
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            โดย ปตท. จะจ่ายเงินใหผู้รั้บจา้งกต่็อเมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานถูกตอ้งและครบถว้นตามสญัญาหรือหนงัสือขอ้ตกลง และ

ปตท. ไดต้รวจรับมอบงานเรียบร้อยแลว้ในแต่ละงวด

    10.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งยื�นหลกัฐานการขอรับชาํระหนี� ต่อ ปตท. ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที� ปตท.ตรวจรับมอบงานจา้ง

เรียบร้อยแลว้ โดย ปตท. จะจ่ายเงินใหผู้รั้บจา้งเมื�อครบ 30 วนั นบัถดัจากวนัที�ผูรั้บจา้งยื�นหลกัฐานการขอรับชาํระหนี�  ถา้ผูรั้บจา้ง

ยื�นหลกัฐานการขอรับชาํระหนี� เกินกวา่ที�กาํหนดเป็นระยะเวลาเท่าใด กาํหนดวนัจ่ายเงินจะยดืออกไปเท่ากบัวนัที�ผูรั้บจา้งยื�นหลกั

ฐานการขอรับชาํระหนี� เกินกาํหนดเช่นกนั

11. อตัราค่าปรับ

กรณีการส่งมอบงานล่าชา้กวา่ที�ทาง ปตท. กาํหนดจะคิดค่าปรับวนัละ 0.1% ต่อวนั (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) ของมูลค่าจา้งตาม

สญัญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม)

12. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบัตั�งแต่วนัที� ปตท. ไดรั้บ

มอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับไดต้รวจรับงานครบถว้นถูกตอ้งแลว้ โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม

ภายใน 15วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดขอ้บกพร่อง

13. การทาํสัญญาจ้างและหลกัประกนัสัญญา

ผูที้� ปตท. ตกลงดว้ยในการจา้ง จะตอ้งดาํเนินการดงันี� .

         (1) กรณีการจดัหาที�มีวงเงินการจดัหาไม่เกิน 10 ลา้นบาท หรือไม่อยูใ่นเงื�อนไขของ ปตท. ที�จะตอ้งจดัทาํเป็น

รูปแบบสญัญาใหผู้ที้� ปตท. ตกลงดว้ยในการจา้ง ไปติดต่อขอรับใบสั�งจา้ง ภายในระยะเวลา ที� ปตท. กาํหนด

         (2) กรณีการจดัหาที�มีวงเงินการจดัหาเกินกวา่ 10 ลา้นบาท หรือ ปตท. กาํหนดเงื�อนไขใหจ้ดัทาํเป็นรูปแบบ

สญัญา ใหผู้ที้� ปตท. ตกลงดว้ยในการจา้ง ตอ้งไปติดต่อเพื�อทาํสญัญากบั ปตท. ภายในระยะเวลาที� ปตท. กาํหนด

           หากผูที้� ปตท. ตกลงดว้ยในการจา้ง ไม่ดาํเนินการตาม ขอ้ 13.1 (1) หรือ  13.1 (2)  ดงักล่าว ปตท. จะริบหลกั

ประกนั (ถา้มี)และหาก ปตท. ตอ้งจดัหาจากบุคคลอื�นแทนในราคาที�สูงกวา่ราคาของผูที้� ปตท. ตกลงในการจา้งแลว้

ผูน้ั�นจะตอ้งรับผดิชอบชดใชร้าคาที�เพิ�มขึ�นใหก้บั ปตท. ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้จาก ปตท.

นอกจากนี�  ปตท. สงวนสิทธิ� ที�จะเรียกร้องค่าเสียหายทั�งหมดที�เกิดขึ�นเนื�องจากเหตุดงักล่าวดว้ย
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14. การจ่ายเงนิล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหนา้

15. การปฏบิัตติามแนวทางการปฏบิัตอิย่างยั�งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณี

สัญญา/หนังสือข้อตกลงที�มวีงเงนิตั�งแต่ 2 ล้านบาทขึ�นไป)

     ผูย้ื�นขอ้เสนอที� ปตท. ตกลงในการซื�อ/จา้ง/เช่า จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ั�งยนืของผูค้า้ ปตท.

(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ� ในการเขา้ตรวจสอบการดาํเนินการตามแนวทางดงักล่าว

      ผูค้า้ที�จะร่วมดาํเนินธุรกิจกบั ปตท. จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการปฏิบติัอยา่งย ั�งยนืของผูค้า้กลุ่ม ปตท. และเงื�อนไข ดงัต่อ

ไปนี�

  15.1 ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ครอบคลุมดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผดิชอบต่อ

สงัคม ความปลอดภยั และสิ�งแวดลอ้ม เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ�ง

แวดลอ้ม รวมถึงตอ้งดาํเนินงานดว้ยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่กระทาํการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

และ/หรือผลประโยชนท์บัซอ้น และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา

ในการทาํสญัญาหรือใบสั�งจา้งหรือหนงัสือสนองจา้งนั�น ในกรณีที�ตอ้งมีการวางหลกัประกนัสญัญา และรายการ

ละเอียดแนบทา้ยการสั�งจา้ง มิไดก้าํหนดการวางหลกัประกนัสญัญาไวเ้ป็นอยา่งอื�นแลว้ ใหผู้เ้สนอราคาที� ปตท.

ตกลงจา้ง (ซึ� งต่อไปจะเรียกวา่ “ผูรั้บจา้ง”) จะตอ้งนาํเงินสดหรือเงินโอนผา่นธนาคารหรือเชค็/ดราฟทที์�ธนาคาร

เป็นผูส้ั�งจ่ายหรือหนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือพนัธบตัรของ ปตท. หรือพนัธบตัร

รัฐวสิาหกิจอื�นที�กระทรวงการคลงัคํ�าประกนัตน้เงินและดอกเบี�ยหรือหุน้กู ้ปตท. มา เพื�อเป็นหลกัประกนัการ

ปฏิบติัตามสญัญาหรือใบสั�งจา้งหรือหนงัสือสนองจา้ง ในอตัราร้อยละ 5 ของสญัญาหรือใบสั�งจา้งหรือหนงัสือ

สนองจา้ง (หากมีเศษสตางคใ์หปั้ดขึ�น) นั�น หลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญาหรือใบสั�งจา้งหรือหนงัสือสนองจา้ง

ดงักล่าว ปตท. จะคืนใหเ้มื�อผูรั้บจา้ง พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาหรือใบสั�งจา้งหรือหนงัสือสนองจา้ง นั�นแลว้

13.2

ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระในเรื�องอากรแสตมป์ที�จะใชปิ้ดสญัญาจา้งหรือใบสั�งจา้ง ตามอตัราที�ประมวลรัษฎากร

กาํหนด

13.3

ในกรณีผูที้�ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสญัญาภายในระยะเวลาที� ปตท. กาํหนด หรือผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตาม

สญัญานั�นโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ปตท. จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานและตดัออกจากทะเบียนผูค้า้ของ ปตท.

13.4
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  15.2 ผูค้า้จะตอ้งมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบั เกณฑบ์งัคบัหลกั ดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผดิชอบต่อสงัคม ความปลอดภยั

และสิ�งแวดลอ้ม (ESG Interception Criteria) 7 ขอ้ ดงันี�

                 (1) ไม่มีการทุจริต ติดสินบน หรือการปฏิบติัที�ผดิต่อจริยธรรม ไม่วา่กบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสาธารณชน

ทั�วไป 

                 (2) มีใบอนุญาตทาํงานที�เกี�ยวขอ้งตามที�กฎหมายกาํหนด

                 (3) ไม่ถูกตดัสินใหมี้ความผดิในชั�นศาลดา้นการเงิน สิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั แรงงาน หรือ อยูใ่นบญัชีรายชื�อ

บุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที�ไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื�นซอง

                 (4) มีนโยบายของบริษทัที�จะไม่จา้งแรงงานเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 15 ปี

                 (5) มีนโยบายของบริษทัที�จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าจา้งขั�นตํ�าที�กฎหมายกาํหนด และไม่บงัคบั

ใหลู้กจา้งทาํงานนานเกินกวา่กฎหมายกาํหนด

                 (6) มีระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในที�ทาํงานตามที�กฎหมายกาํหนด และดูแลใหลู้กจา้งปฏิบติั

งานดว้ยความปลอดภยั ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตราย

                 (7) มีระบบบริหารจดัการพื�นที�ปฏิบติังาน   และพื�นที�ที�มีความเสี�ยงที�อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินงาน  ไม่ให้

มีความเสี�ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื� อนหรือรั�วไหลของสารอนัตรายในดินและนํ�าใตดิ้น)

16. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้ค้า

ปตท.จะทาํการประเมินผลการปฏิบติังานของผูค้า้หลงัส่งมอบงานทุกงวดงาน16.1

ปตท.ขอสงวนสิทธิ� ที�จะใชผ้ลประเมินการปฏิบติังานของผูค้า้เพื�อประกอบในการพิจารณาคุณสมบติัของผูย้ื�นขอ้

เสนอในครั� งถดัไป

16.2

สาํหรับผูค้า้ที�ไดรั้บการอนุมติัใหขึ้�นกลุ่มงานในทะเบียนผูค้า้ ปตท. (PTT AVL) หากผูค้า้ไดรั้บการประเมินผลการ

ปฏิบติังานภายใตก้ลุ่มงานที�ผูค้า้ไดรั้บการอนุมติัเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ� ตดัรายชื�อผูค้า้ออกจากกลุ่มงาน

ดงักล่าว และผูค้า้จะไม่มีสิทธิยื�นขอขึ�นทะเบียนผูค้า้กบั ปตท. ในกลุ่มงานนั�นเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี นบัถดัจากวนั

ที�ถูกตดัออก

16.3

กรณีที�ผูค้า้มีขอ้สงสยัผลประเมินการปฏิบติังานของผูค้า้ ใหผู้ค้า้ทาํหนงัสือพร้อมแนบสาํเนาใบสั�ง/สญัญาและผล

การปฏิบติังาน ส่งถึงหน่วยงานจดัหาพสัดุเจา้ของเรื�อง เพื�อขอใหชี้�แจงขอ้สงสยัของการประเมินผลการปฏิบติังาน

ของผูค้า้ได ้โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบติังาน ผา่นช่องทาง https://pttvm.pttplc.com

16.4
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17. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที�กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีผลบงัคบัใช ้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งหรือทั�งสองฝ่ายมีการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือ

เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ที�เกิดจากการซื�อ/จา้ง/เช่า ภายใตเ้งื�อนไขของขอ้กาํหนดฉบบันี�  (แลว้แต่กรณี) ฝ่ายที�มีการเกบ็

รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว ตกลงจะปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึง

นโยบายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลทั�งหมดอยา่งเคร่งครัด อีกทั�งใหก้าร

รับรองแก่อีกฝ่ายหนึ�งวา่ตนไดด้าํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นภายใตก้ฎหมายในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นที�เรียบร้อยแลว้ ทั�งนี�

การเกบ็รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะกระทาํเท่าที�จาํเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งเท่านั�น

          ทั�งนี�  หากในการดาํเนินการตามการซื�อ/จา้ง/เช่า ภายใตเ้งื�อนไขของขอ้กาํหนดฉบบันี�  มีผลทาํใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ�ง หรือทั�ง

สองฝ่ายตกเป็นผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ทั�งสองฝ่ายตกลงจะเขา้ทาํขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการแบ่งปัน

ขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ขอ้ตกลงอื�นใดที�จาํเป็นเพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว และใหถื้อวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็นส่วน

หนึ�งของสญัญาหรือใบสั�งซื�อ/จา้ง/เช่าของการซื�อ/จา้ง/เช่า ฉบบันี�ดว้ย

แบบแจ้งเกี�ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

(https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/106107)

18. ข้อกาํหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

18.1 ตามเอกสารแนบ� ขอ้กาํหนดดา้นเทคนิค/ขอบเขตงาน

19. ข้อกาํหนดอื�น ๆ

    ความรับผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆ ผูข้ายจะยกขอ้อา้งถึงการที�ตนไม่ทราบขอ้เทจ็จริงต่างๆหรือขอ้มูลที�กล่าวมาขา้งตน้เพื�อประโย

ชนใ์ดๆของตนไม่ได้
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    1. การขนส่งวสัดุ,สารเคมี,เครื�องจกัรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั�งยานพาหนะขนส่ง จาํตอ้งคาํนึงถึงการพิทกัษรั์กษาสิ�ง

แวดลอ้มโดยจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดการหกลน้,รั�วไหล,ทิ�งเรี�ยราดตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกวา่มาตรฐานที�

กฎหมายกาํหนด

    2. ผลิตภณัฑที์�ส่งมอบที�จะตอ้งนาํเขา้มาใชใ้น โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื�นที� ปตท. หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุม

การปฏิบติังาน (Operational Control) ของ ปตท. จะตอ้งไม่มีองคป์ระกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทาํลายชั�น

โอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602

    3. การขนถ่าย, การเคลื�อนยา้ย, การจดัเกบ็, การจดบนัทึก และการกาํจดัของเสียที�เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใตก้ารจดัจา้งของ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตอ้งอา้งอิงขั�นตอนการปฏิบติังานเรื�องการควบคุมกากของเสียจากกระบวนการผลิต การซ่อมบาํรุง

และของเสียอนัตรายสาํนกังาน ตามขอ้กาํหนด ISO 14001 ในเรื�องของการควบคุมการปฏิบติังาน (Operational Control)

    4. ผลิตภณัฑที์�ส่งมอบ เพื�อใชง้านในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น

คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื�นๆ จะตอ้งไดรั้บการรับรองการประหยดัพลงังานจากผูผ้ลิต โดยมีใบ

Certificate หรือหนงัสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

    5. ผูส่้งมอบตอ้งส่งเสริมการแสดงความรับผดิชอบดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงใหค้วามร่วมมือกบั ปตท. ในการใช้

พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

    6. ในการจดัซื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบการจดัการพลงังานตอ้งจดัทาํรายงานสรุปผลการประเมินการใชพ้ลงังานส่งมอบพร้อมกนั

เพื�อประกอบการตรวจรับ

    7. เพื�อใหก้ารดาํเนินการจดัหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.���� ปตท. สงวนสิทธิ� ในการพิจารณาคดัเลือกผูค้า้ในกลุ่มที�ไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน มรท.���� หรือผูค้า้ที�แสดงความมุ่งมั�นในการดาํเนินงานตามมาตรฐาน มรท.���� โดยมีหลกัเกณฑใ์นการ

แสดงความมุ่งมั�นดงัต่อไปนี�

        7.1 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งไม่สนบัสนุนใหมี้การใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ

        7.2 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการทาํงานไม่นอ้ยกวา่ที�กฎหมายกาํหนด

        7.3 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งไม่กระทาํการหรือสนบัสนุนใหมี้การเลือกปฏิบติัใหมี้การจา้งงาน จ่ายค่าจา้งการให้

สวสัดิการ เนื�องดว้ยความแตกต่างเรื�องเชื�อชาติ เพศ ศาสนา การตั�งครรภ ์สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่

กีดกนัการทาํงานเนื�องมาจากการพิการหรือติดเชื�อเอชไอวี
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        7.4 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งไม่กระทาํการหรือสนบัสนุนใหมี้การลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทาํการบงัคบัขู่เขญ็

ทาํร้ายลูกจา้ง รวมถึงมีมาตรการป้องกนัไม่ใหเ้กิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกดว้ยคาํพดู ท่าทางการสมัผสัทาง

กาย หรือวธีิการอื�นใด และไม่ใหมี้การลงโทษลูกจา้งโดยวธีิการหกัเงินเดือนหรือลดค่าจา้ง

        7.5 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งไม่ใหลู้กจา้งหญิงทาํงานที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที�กฎหมายกาํหนด

        7.6 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพื�อให้

พนกังานปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และจดัใหมี้สวสัดิการพนกังานตามที�กฎหมายแรงงานกาํหนดไว้

        7.7 บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนบัสนุนใหใ้ชแ้รงงานเดก็ที�มีอายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี

        7.8 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาช่วงตอ้งปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 2541 และฉบบัที�แกไ้ขเพิ�มเติม รวมถึงกฎหมา

ยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดา้นมาตรฐานแรงงานไทย

        7.9 ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาจะแจง้ให ้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) ทราบกรณีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัผูส่้งมอบรายอื�นในกิจกรรมที�ตอ้งรับผดิชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน)

    8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีระบบการจดัการวดัผลผูค้า้หลงัการส่งมอบ หากผูค้า้รายใดไดรั้บผลการวดัผลตํ�ากวา่ที�ตั�งไว้

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะทาํหนงัสือเตือนใหผู้ค้า้ทราบ และจะรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผลผูค้า้ประจาํปี ผูค้า้ที�

ไม่ผา่นผลการประเมินผูค้า้ประจาํปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผูค้า้ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

    9. ผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเกี�ยวกบัการอบรมความปลอดภยั โดยจะ

ตอ้งจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานการรับรองการผา่นการอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานรวมเป็นระยะเวลาทั�งสิ�น 6 ชั�วโมง สาํหรับผูที้�จะเขา้มาปฏิบติังานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยใหท้าํการส่งเอกสารการ

รับรองดงักล่าวใหแ้ก่ผูค้วบคุมงานหรือผูป้ระสานงานของท่านเพื�อนาํขอ้มูลการรับรองดงักล่าวบนัทึกลงในระบบ Access

Control ตั�งแต่วนัที� 1 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป หากผูส่้งมอบ/ผูรั้บเหมาไม่ปฏิบติัตามใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ ปตท. ในการ

พิจารณาใหเ้ขา้ปฏิบติังานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

20. กฎความปลอดภยัทั�วไป

ข้อกาํหนดที�ต้องปฏบิัต ิสําหรับพนักงาน และผู้ปฏบิัตงิานในพื�นที�รับผดิชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาตริะยอง หรือภายในพื�นที�

ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Operational Control) ของ ปตท.
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1.    การปฏิบติังานตอ้งปฏิบติัตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทาํใดๆที�เสี�ยงต่ออนัตราย

2.    ตอ้งตรวจสอบสภาพความปลอดภยั ในบริเวณที�ปฏิบติังานก่อนลงมือทาํงานทุกครั� ง

3.    รายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูค้วบคุมงานทนัที เมื�อเกิดอุบติัเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบติัเหตุ (Near miss), และ เมื�อ

พบเห็นการ

กระทาํ หรือสภาพการณ์ที�อาจก่อใหเ้กิด อุบติัเหตุ

4.    สถานที�ทาํงาน ตอ้งไม่มีสิ�งของเหลือใชห้รือเกินความจาํเป็น และจดัสิ�งที�มีอยูใ่หเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย

5.    เครื�องมือ, เครื�องจกัร, อุปกรณ์ และยานพาหนะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามวาระ และใชใ้หเ้หมาะสมกบังานอยา่งถูกวธีิ

และเมื�อเกิดการชาํรุดเสียหายใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือผูค้วบคุมงานทราบทนัที

6.    การใช,้ ปรับแต่ง, เปลี�ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ตอ้งกระทาํโดยผูมี้หนา้ที�เท่านั�น

7.    กรณีที�ปฏิบติังานในเขตโรงงาน ตอ้งแต่งกายรัดกมุดว้ยเสื�อแขนยาว และตอ้งใส่อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลพื�นฐาน อนั

ไดแ้ก่ หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั และรองเทา้นิรภยั รวมทั�งอุปกรณ์ ป้องกนัภยัส่วนบุคคลอื�นๆตามลกัษณะงานที�ไดรั้บมาตรฐาน

ตามที�กฎหมายกาํหนด ทั�งนี�กรณีที�เขา้เขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ตอ้งสวมใส่เสื�อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวดว้ย

8.    หา้มเล่นการพนนั หา้มดื�มสุรา หรือเสพของมึนเมา หรืออยูใ่นอาการมึนเมา และหา้มหยอกลอ้เล่นกนัตลอดเวลาที�ปฏิบติังาน

ในเขตโรงงาน

9.    หา้มลกัลอบนาํเขา้ หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที�ผดิกฎหมาย ในทุกพื�นที�ของ ปตท.

10.    หากมีการลกัลอบนาํทรัพยสิ์น หรือสิ�งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื�นที�โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ผูล้กัลอบจะตอ้งถูกส่ง

ดาํเนินคดีตามกฎหมาย

11.    หา้มสูบบุหรี�  หรือ กระทาํการใดๆที�ก่อใหเ้กิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื�นที�ที�ไดรั้บอนุญาต

12.    ปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ ,เครื�องหมายป้ายเตือน และคาํแนะนาํอยา่งเคร่งครัด

13.    การนาํยานพาหนะ, เครื�องยนต,์ อุปกรณ์ไฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป และอุปกรณ์ที�อาจก่อใหเ้กิดประกายไฟเขา้ในเขตโรงงาน ตอ้ง

ไดรั้บการตรวจสภาพ และออกบตัรอนุญาตก่อนทุกครั� ง

14.    การกาํหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.

15.    พนกังานใหม่ ผูรั้บเหมาประจาํ และผูรั้บเหมาชั�วคราวตอ้งเขา้รับการอบรมกฎความปลอดภยันี� ก่อนเขา้ปฏิบติังานภายใน

เขตโรงงาน และตอ้งไดรั้บการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง หรือทุก 6 เดือน

21. ลาํดบัการบังคบัใช้ของเงื�อนไขและเอกสารแนบท้าย
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เรื่อง : จัดจ้างติดตั้ง Online Gas Chromatograph เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ Obsolete
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เอกสารแนบ 1 

ข้อก าหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 

บริษทั ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีควำมประสงค์จัดซ้ือเคร่ือง Online Gas Chromatograph (OGC) จ ำนวน 3
เคร่ือง และอุปกรณ์ประกอบเพื่อติดตั้งให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมวตัถุประสงค์ของ ปตท.โดยติดตั้งท่ีสถำนี Sales GSP2, 
MTP, Pipeline 34&36 Inch 

วตัถุประสงค์เพื่อใช้งำนวดัค่ำองค์ประกอบของก๊ำซธรรมชำติ (NG) ของระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ บริษทั 
ปตท.จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับใชค้ ำนวณค่ำพลงังำนควำมร้อน และน ำค่ำดงักล่ำวเขำ้ระบบ Billing ที่มีอยู่เดิมของ ปตท.
เพื่อซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติโดยตอ้งมีควำมสำมำรถวดัค่ำองคป์ระกอบของก๊ำซธรรมชำติไดแ้บบ Online สำมำรถวิเครำะห์
ค่ำและแสดงผลไดจ้ำก Process Gas ช่วงเวลำเป็นปัจจุบนั 

ดังนั้นอุปกรณ์ดังกล่ำวจะต้องมีควำมถูกต้องสูงมำกตลอดย่ำนกำรวดั มีมำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนของ
ประเทศรับรองส ำหรับกำรใช้งำนวดักำรซ้ือขำย (Custody Transfer) มีควำมคงทน มีตัวแทนจัดจ ำหน่ำยอย่ำงเป็น
ทำงกำรในประเทศไทย และอุปกรณ์ Online Gas Chromatograph (OGC) ต้องอยู่ใน GTM AEML ฉบับล่ำสุดที่ ปตท. 
ประกำศ 

ควำมไม่สอดคลอ้ง ควำมไม่ชดัเจน และควำมขดัแยง้กนัเองของขอ้ก ำหนดฉบบัน้ีรวมถึงกำรขำดกำรก ำหนด 
และควำมไม่เขำ้ใจใด ๆ ของปตท. เอง หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำวข้ึน ขอให้ผูเ้สนอรำคำมีหนงัสือสอบถำมและท ำควำม
กระจ่ำงกบั ปตท. ก่อนด ำเนินกำรใด ๆ ในทุก ๆ ครั้ ง และทุก ๆ กรณี 

 
2. ข้อก าหนดเฉพาะงาน และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ผู ้เสนอรำคำจะต้องควบคุมกำรออกแบบ กำรติดตั้ง และกำรทดสอบโดยยึดถือมำตรฐำน ปตท. และ
มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวขอ้งท่ีก ำหนดให้ตำม 

ตำรำงที่  1 รำยกำรมำตรฐำน  Standard เป็นบรรทัดฐำนโดยเคร่งครัด ถ้ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้ไม่มี
รำยละเอียด หรือไม่กล่ำวถึงในเร่ืองนั้น ๆ ผูเ้สนอรำคำสำมำรถใชม้ำตรฐำนสำกลอื่น ๆ ส ำหรับอำ้งอิง โดยแจง้ให้ ปตท. 
ยอมรับก่อน หำกรำยละเอียดของงำนบำงรำยกำรไม่มีมำตรฐำนสำกลใด ๆ ระบุ ผูเ้สนอรำคำจะต้องออกแบบ และ
ด ำเนินกำรจัดท ำตำมหลักกำรและเหตุผลตำมหลักวิศวกรรมท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตัวระบบและ
ผูป้ฏิบติังำน ระบบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงถูกตอ้ง ทนทำน มีเสถียรภำพ อีกทั้งเพื่อให้ง่ำยต่อกำรใชง้ำนและบ ำรุงรักษำ 
โดยน ำเสนอต่อ ปตท. และตอ้งไดร้ับกำรเห็นชอบจำก ปตท. ก่อนจึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ 
 

ตารางที่  1 รายการมาตรฐาน Standard 

รายการมาตรฐาน Standard  Description  
API MPMS 21.1  Electronic Gas Measurement and Software requirement  
API MPMS 14.1  Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer  

AGA.3-1992  Natural Gas Calculation  
AGA.8-92/94  Natural Gas Calculation  
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GPA2172-09 Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility 
and Theoretical Hydrocarbon Liquid 
Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer 

BS 5345  Electrical Safety in Hazardous Location  
ASTM D 1945-14 Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas 

Chromatograph  
API RP 555  Process Analyzers  
API 500  Hazardous Location Classifications  
API RP 551  Instrument System (General)  
API RP 552  Instrument System (Wiring)  
API RP 554  Instrument System (Control)  
NEC 500  Electrical Equipment Installations  
PTT SP-E-000-1 Rev_1 General Electrical Design Basis 
PTT SP-E-000-2 Rev_1 Wiring and control cable 
PTT SP-E-000-3 Rev_1 construction 
PTT SP-E-000-8 Rev_1 Grounding and Lightning Protection System 
PTT SP-I-000-01 Rev Instrument Design and Selection 
PTT SP-I-000-41 Rev 1 Install and Pre-Com 
IEEE802.3 Ethernet Communication 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  

3.1 ผูร้ับจำ้งจะตอ้งท ำกำรออกแบบกำรติดตั้ง และจดัส่งแบบรำยละเอียดของกำรติดตั้ง, รำยละเอียดวสัดุอุปกรณ์
ท่ีจะใช้ในงำนน้ี, มำตรฐำนที่ใช้ในกำรวัดและกำรค ำนวณ ให้กับ ปตท. พิจำรณำและอนุมัติก่อนกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งใด ๆ ภำยในพื้นท่ี 

3.2 ผูร้ับจำ้งจะตอ้งจดัท ำแผนและขั้นตอนในกำรติดตั้ง วิธีกำรทดสอบ และกำรด ำเนินกำรงำน ต่ำง ๆ และจดัส่ง
ให้ ปตท. พิจำรณำและอนุมติัก่อนท่ีจะด ำเนินกำรนั้น ๆ 

3.3 กำรเขำ้ด ำเนินงำนภำยในเขตพื้นท่ีของ ปตท. ผูร้ับจำ้งจะตอ้งปฏิบติัตำมกฏระเบียบควำมปลอดภยัของพื้นท่ี
นั้น ๆ อย่ำงเคร่งครัด 
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4. ช่วงการวิเคราะห์ และก๊าซที่ใช้งาน  

4.1 ช่วงกำรวิเครำะห์ 
 ตำรำงแสดงองคป์ระกอบของก๊ำซเป็น Mole % 

 
 

4.2 รำยละเอียดของ Carrier  Gas (Carrier Gas จ ำนวน 1 ถงัต่ออุปกรณ์) 

a) เป็น Helium มีควำมบริสุทธ์ิ 99.999 % 

b) ก๊ำซที่บรรจุในถงัมีปริมำณ Helium 7 cu.m. ที่สภำวะบรรยำกำศ 

c) Contaminant ของถงัตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ Gas Chromatograph 

d) มี Certified  ระบุ Impurity  และควำมบริสุทธ์ิของ Helium ทุกถงั   

e) มีควำมดนัของก๊ำซที่บรรจุในถงัไม่ต ่ำกว่ำ 2200  Psig 

f) CGA  Connector  No. 580 
 

 

4.3 รำยละเอียดของ Standard  Gas 1 ถงั  
4.3.1 มี Composition 10 component ตำมที่ ปตท. ก ำหนด  

ผู ้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ Primary Standard Gas หรือเทียบเท่ำ 1 Cylinders รวม 1 รำยกำร ดังระบุ
ต่อไปน้ี เป็น Primary Standard Gas ประกอบดว้ยก๊ำซ 10 Components ดงัแสดงในตำรำง  

    ตำรำงที่ 1 Primary Standard Gas ของ Pipeline 34&36 Inch ประกอบดว้ยก๊ำซ 10 Components   

Component (Mole %) Pipeline 34&36 Inch 

Methane (CH4) 61.84 
Ethane (C2H6) 7.706 
Propane (C3H8) 4.222 
I-Butane (iC4H10) 1.0355 
N-Butane (nC4H10) 0.94 
I-Pentane (iC5H12) 0.31 
N-Pentane (nC5H12) 0.1985 
N-Hexane (nC6H14) 0.2555 
Carbon dioxide (CO2) 21.59 
Nitrogen (N2) 1.882 

Total 100.000 

MIN_VALUE AVERAGE MAX_VALUE MIN_VALUE AVERAGE MAX_VALUE MIN_VALUE AVERAGE MAX_VALUE MIN_VALUE AVERAGE MAX_VALUE

CH4 86.270 92.963 97.430 88.439 92.554 95.893 62.477 63.856 67.679 58.43 59.864 61.066

C2H6 0.168 4.146 9.239 1.61 3.077 5.578 6.913 7.307 7.94 7.529 8.105 8.475

C3H8 0.000 0.117 2.023 0.139 0.552 1.224 3.344 3.628 3.917 4.325 4.816 5.184

i-C4H10 0.000 0.009 0.147 0.027 0.111 0.29 0.808 0.89 0.967 1.044 1.181 1.283

n-C4H10 0.000 0.005 0.092 0.025 0.107 0.257 0.752 0.81 0.882 0.987 1.07 1.137

i-C5H12 0.000 0.001 0.010 0.002 0.035 0.114 0.252 0.268 0.288 0.334 0.352 0.37

n-C5H12 0.000 0.000 0.004 0 0.016 0.058 0.166 0.176 0.186 0.209 0.221 0.231

C6H14 0.000 0.000 0.003 0 0.004 0.028 0.217 0.246 0.27 0.228 0.265 0.312

CO2 0.000 0.148 0.340 0.013 1.92 4.08 17.237 20.877 22.26 21.63 22.305 22.73

N2 1.917 2.612 4.018 1.084 1.623 2.273 1.011 1.943 2.355 0.805 1.821 2.885

GHVsat 961.106 1002.809 1078.170 982.275 999.708 1033.520 914.043 939.675 990.237 942.153 967.599 985.005

SG 0.5660 0.5886 0.6324 0.5774 0.6047 0.6430 0.8418 0.8770 0.8882 0.9073 0.9162 0.9251

Sales GSP2
Gas Composition

MTP 34 Inch 36 Inch
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- กำรเตรียม Primary Standard Gas ทุก Component ตอ้งเตรียมจำกกำรชัง่น ้ำหนกั (GRAVIMETRIC 
METHOD) เท่ำนั้น 

- บรรจุใน Cylinder มำตรฐำน DOT Cylinder สำมำรถทนแรงดนัไดไ้ม่ต ่ำกว่ำ 2200 Psig 
- Precision (หรือ % Absolute Uncertainty) ของกำรเตรียม Component Concentration มีดงัน้ี 

• Composition มำกกว่ำ 100 ppm ตอ้งมี Accuracy ± 1% หรือดีกว่ำ 
• Composition น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 100 ppm ตอ้งมี Accuracy ± 5% หรือดีกว่ำ 

- CGA Connection No. 350  
- ควำมดันของก๊ำซในถัง Pipeline 34&36 Inch ไม่ต ่ำกว่ำ 400 psig โดยก๊ำซที่บรรจุต้องไม่มีกำร

ควบแน่นและก๊ำซผสมจะตอ้งเป็น Homogeneous ในสภำพก๊ำซตลอดอำยุกำรใชง้ำน  
- Blending Tolerance  

• Composition ที่มำกกว่ำ 0.1% mole จะตอ้งมีค่ำ Blending Tolerance เท่ำกบั ± 5% 
• Composition ที่อยู่ในช่วง 101 -1000 ppm จะต้องมีค่ำ Blending Tolerance เท่ำกับ ± 

10% หรือดีกว่ำ 
• Composition ที่อยู่ในช่วง 0 - 100 ppm จะต้องมีค่ำ Blending Tolerance เท่ำกับ ± 20% 

หรือดีกว่ำ 
- ใบ Certificate ตอ้งระบุรำยละเอียดขั้นต ่ำ ท่ีจ  ำเป็นในกำรสอบยอ้นและกำรใชง้ำน ดงัน้ี  

• Certificate ตอ้งระบุค่ำ Uncertainty ของผลกำรวิเครำะห์ ส ำหรับแต่ละ Component  
• Physical Property ที่ จ  ำ เ ป็น  เ ช่น  Analysis Date, Shelf Life, Cylinder Size, Pressure, 

Expired Date 
• ผลกำรวิเครำะห์ที่ระบุ ตอ้งท ำกำรสอบยอ้นไปยงั International Standard เช่น Traceable 

to NIST เป็นตน้ โดยระบุรำยละเอียดของ NIST No. ใน Certificate, Traceability type, 
Reference Procedure เป็นตน้ 

• ผลกำรวิเครำะห์ Reported concentration ต้องระบุว่ำค่ำที่ได้ได้จำกวิธีอะไร เช่น จำก
กำรวิเครำะห์ผลดว้ยเคร่ือง GC หรือ กำรชัง่น ้ำหนกั เป็นตน้ 

• Analytical Method, Analytical Accuracy (% +/-) 
• ระบุองคป์ระกอบทุก Component เป็น % ยกเวน้ H2S ระบุเป็น PPM และห้ำมรำยงำน

ผลเป็น Methane Balance 
• กรณีเป็น Primary Standard Gas ใบ Certificate ต้องระบุรำยละเอียดว่ำเป็น Primary 

Standard Gas หรือเทียบเท่ำ เช่น Reference Material Standard 
• กรณีว่ำเป็น Standard Gas ใบ Certificate ต้องระบุรำยละเอียดว่ำเป็น Standard Gas 

หรือเทียบเท่ำ เช่น Certificate of Analysis (COA) 
- บรรจุในถงัขนำดกลำง 30 - 40 ลิตรน ้ำ ค่ำโดยประมำณ 
- วสัดุของถงั Cylinder ท ำมำจำก ALUMINUM  
- มีข้อมูลท่ีใช้ในกำรเตรียมก๊ำซ ท่ีมำจำกกำรชั่งน ้ ำหนกั และแสดงค่ำส่วนประกอบก๊ำซ ท่ีน ำมำลง

ใน Certificate (แนบมำกบั Certificate) 
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- จัดเตรียมข้อมูลผลกำรทดสอบ Pressure Test ของท่อที่บรรจุ Primary standard gas แต่ละถังให้ 
ปตท. ในวนัส่งมอบ 

- จดัเตรียมรำยละเอียด MSDS ของ Standard gas แต่ละท่อสั่งให้ ปตท. ในวนัส่งมอบ 
- Primary Standard Gas หรือเทียบเท่ำตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำน (Shelf life) ไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  

 

5. ข้อก าหนดทางเทคนิคของตัวเคร่ืองหรือระบบ 

5.1 Performance Specification 
➢ Repeatability 

• เคร่ืองจะตอ้งมีค่ำ Repeatability +0.25   Btu / 1000 Btu  (0.025 %) Analysis  
• Un-normalized results of mole% 100 ± 1 

➢ Analyzes Time Complete Cycle 
• ระยะเวลำในกำรวิเครำะห์แต่ละ Cycle ไม่เกิน 4 นำท ี

➢ กำรทดสอบเคร่ือง Online Gas Chromatograph 
• เคร่ืองทุกเคร่ืองท่ีจะส่งมอบให้กบั ปตท. จะตอ้งถูกทดสอบโดยบริษทัผูแ้ทนจดัจ ำหน่ำยใน

ประเทศไทย พร้อมทั้งส่งผลกำรทดสอบทั้งหมดให้กบั ปตท. ก่อนกำรส่งมอบเคร่ือง โดย
เง่ือนไขในกำรทดสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวขอ้ที่ 8 

5.2 Physical Specification 
5.2.1 Online Gas Chromatograph OGC ตอ้งสำมำรถวิเครำะห์องคป์ระกอบก๊ำซ ได ้10 Components 

โดยวิเครำะห์ไดถ้ึง C6+  (ประกอบไปดว้ย C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, C6+, N2 และ 
CO2 โดยองค์ประกอบ Hydrocarbon ตั้งแต่ C6 ข้ึนไป ให้รวมอยู่ในรูปของค่ำควำมร้อนของ 
n-C6) 

5.2.2 อุปกรณ์สำมำรถติดตั้งภำยใตส้ภำวะ Ambient Temperature Condition: 0 – 55 oC and 0 - 95% 
RH หรือดีกว่ำ  

5.2.3 Detector เป็นชนิด Thermal Conductivity Detector 
5.2.4 Columns สำมำรถแยกองคป์ระกอบ Hydrocarbon (C1-C6+), CO2 และ N2 ออกจำกกนัได ้ 
5.2.5 Carrier Gas and Consumption: ใช้ Helium Purity 99.999 % (ก๊ำซ 1 ถงั มีปริมำณ 7 Cu M. ที่

บรรยำกำศ)  
5.2.6 Calibration:  Manual and Automatic, User Selectable ส ำ หรั บ  Automatic Calibration ให้

สำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรท ำ Automatic Calibration ไดอ้ย่ำงไม่จ ำกดั และตอ้งสำมำรถ
ท ำควบคุมกำรท ำงำนผ่ำนระบบ Ethernet โดยใชก้ำรเช่ือมต่อ LAN, Fiber Optic หรือ Modem 
ที่มีควำมเหมำะสมตำมมำตรฐำนระบบส่ือสำร และสำมำรถ Remote ควบคุมกำรท ำงำนและดึง
ขอ้มูลผ่ำนระบบ PTT Network (PTT NET) ไดอ้ย่ำงสมบูรณ์ 

5.2.7 จ ำนวนของ Analyzer - Stream 
• สถำนี Pipeline 34&36 Inch มีจ ำนวน Stream อย่ำงน้อย 3 Stream (sample 2 stream 

และ Calibration 1 Stream) 
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• สถำนี MTP มีจ ำนวน Stream อย่ำงน้อย 2 Stream (sample 1 stream และ Calibration 
1 Stream) 

• สถำนี Sale GSP 2 มีจ ำนวน Stream อยำ่งน้อย 2 Stream (sample 1 stream และ 
Calibration 1 Stream) 

5.2.8 Output ของอุปกรณ์ประกอบไปดว้ยอย่ำงน้อย  RS-485 จ ำนวน 3 port , Ethernet 1 Port 
5.2.9 กำรป้องกนักำรระเบิด:  Explosion Proof, Class 1, Division 1, Group C and D  
5.2.10 ระบบจ่ำยไฟเคร่ือง ให้ใชง้ำนไฟฟ้ำชนิดกระแสสลบั 220 VAC+10% 

5.3 Sampling Conditioning System 
5.3.1 ตอ้งออกแบบให้ก๊ำซก่อนเขำ้เคร่ืองวิเครำะห์จะต้องเป็นตวัแทนของก๊ำซซ่ึงสะอำด โดยจะตอ้ง

มี Solid Filter ขนำดควำมละเอียด 2 Micron เพื่อกรองส่ิงสกปรก และ Membrane ป้องกัน 
Condensate ที่อำจมำกับตัวอย่ำงก๊ำซ เพื่อป้องกันมิให้ไปทำควำมเสียหำยให้กับ Column ของ 
Analyzer พร้อมทั้ งมีต้องมี Sample fast loop ที่สำมำรถปรับควำมเร็วในกำรเดินทำงของ 
Sample gas ได ้โดยยึดถือมำตรฐำน API RP 555 

5.3.2 Sampling Line เป็น Stainless Steel 316 และเหมำะสมส ำหรับกำรใชก้บั Analyzer พร้อมติดตั้ง 
Support ให้เหมำะสมกบัพื้นท่ี 

5.3.3 เคร่ือง  Online Gas Chromatograph  โดยเวลำใชเ้วลำในกำรวิเครำะห์ ไม่เกิน 4  นำท ี

6. ข้อก าหนดทางด้าน Software 

6.1 Software ต้องใช้งำนบนระบบปฏิบัติกำร Windows ได้ โดยต้องสำมำรถติดตั้งใช้งำนได้กับ Windows 
Version ปัจจุบนั (Windows 10) 

6.2 สำมำรถที่จะแสดงและพิมพผ์ลกำรท ำงำนตำม Cycle ของกำรวิเครำะห์ท่ีสั่ง หรือทุก Run  ไดโ้ดยง่ำยและไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน ซ่ึงผลกำรท ำงำนที่แสดงอย่ำงน้อยจะต้องแสดงค่ำต่ำง  ๆ  ดังต่อไปน้ี แสดง วนัท่ีวิเครำะห์, 
เวลำเร่ิมตน้วิเครำะห์, Cycle Time และ Identify Sample อื่น ๆ ที่จ  ำเป็น 

6.3 ใน Report แสดงผลที่วิเครำะห์ ของแต่ละ Component ในหน่วยของ %Mole ที่ Normalized แล้วที่สำมำรถ
น ำค่ำไปใชง้ำนไดท้นัที 

6.4 แสดงผลที่วิเครำะห์ได ้ของแต่ละ Component ในหน่วยของ %Mole  
6.5 แสดงค่ำ Area Count ของแต่ละ Component 
6.6 ค ำนวณและแสดงค่ำ Heating Value ของ Natural Gas ทั้ง Gross , Net ชนิดแบบไม่อิ่มตัวด้วยไปน ้ ำ (Dry) 

และอิ่มตัวด้วยไอน ้ ำ (Saturated)  ตำมมำตรฐำนสำกลที่ A.G.A.3  อ้ำงถึง  GPA 2172 รวมทั้ง SG , Z (หรือ 
1/Z)  และ  Wobbe Index  ที่สภำวะ  14.73 PSIA และ   60 oF  (มำตรฐำนสำกลที่อ้ำงถึง  ซ่ึ งอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กบัขอ้ตกลงภำยใน  ปตท. เพื่อใชใ้นกำรวดัคุณสมบัติของก๊ำซแต่ละ Component ที่วดัได้  
โดย Software จะตอ้งยอมให้ผูใ้ชง้ำนเปลี่ยนแปลงไดด้ว้ยตวัเอง ) 

6.7 ในกำรค ำนวณค่ำ WI โดยใชสู้ตร           

SG

HHVdry
WI =  

6.8 อุปกรณ์ตอ้งส่งข้อมูลได ้ 10 Components (C1, C2, C3, i-C4, n-C4, i-C5, n-C5, C6+, N2 และ CO2) รวมถึง
อุปกรณ์ตอ้งส่งขอ้มูลค่ำ HHVDRY, HHVSAT, LHVDRY, SG, WI และแสดงค่ำ Unnorm เป็น Mole Percent 
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6.9 เคร่ืองต้องมีควำมสำมำรถแสดง Chromatogram ด้วย Software ของตัวเองได้ และสำมำรถเ รียก ดู 
Chromatogram ไดข้ณะที่เคร่ืองก ำลงัทำงำนอยู่เพื่อดูกำร ท ำงำนของเคร่ืองในขณะนั้นได ้และสำมำรถเรียกดู
ค่ำ Area Count ของแต่ละ Component ไดด้ว้ย 

6.10 แสดง Alarm ถำ้เกิดกรณีเคร่ืองทำงำนผิดปกติ 
6.11 ผลกำร Calibration เคร่ืองวิเครำะห์ ต้องแสดง Response Factor และหรือ Retention Time พร้อม Deviation 

ของค่ำทั้ง 2 และยอมให้ผูใ้ช้งำนก ำหนด เกณฑ์กำรยอมรับและเปลี่ยนแปลงค่ำ Deviation ของ Response 
Factor และหรือ Retention time ได ้

6.12 ตอ้งสำมำรถสั่ง Automatic Calibration ณ. เวลำท่ีตั้งไวล้่วงหน้ำได ้และจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลประวติั  
6.13 ในขณะที่เคร่ืองหยุดกำรท ำงำน หรืออยู่ใน Mode ของกำร Calibrate จะตอ้ง Log ค่ำสุดทำ้ยของกำรวิเครำะห์ 

Sample Gas ไว ้โดยจะไม่น ำค่ำในระหว่ำงที่ เคร่ืองท ำกำร Calibrate หรือหยุดกำรท ำงำน ไปคิดเป็น Result 
ของกำรวิเครำะห์ Sample Gas 

6.14 เคร่ืองวิเครำะห์จะตอ้งแสดง, พิมพ ์จดัเก็บ ผลกำรท ำงำน ณ Cycle ใด ๆโดยเรียกดูยอ้นหลงัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 
เดือน และเคร่ืองวิเครำะห์สำมำรถจัดเก็บข้อมูลค่ำ Minimum, ค่ำ Maximum, ค่ำเฉลี่ย ในรูปแบบ Hourly 
และ Daily ที ่ผูใ้ชง้ำนก ำหนดค่ำท่ีจะจดัเก็บเองได ้โดยสำมำรถสั่งพิมพเ์พื่อแสดงผลยอ้นหลงัตำมขอ้มูลที่ถูก
เก็บไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1เดือน 

6.15 เคร่ืองวิเครำะห์ตอ้งสำมำรถส่งขอ้มูลในขอ้ 6.14 ผ่ำน modbus RTU และ modbus TCP/IP ได ้
6.16 มีควำมสำมำรถส่งแสดงขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบ Trend ได ้
6.17 จะตอ้งมี Functions หรือควำมสำมำรถในเร่ือง Event Log, Alarm log 
6.18 มีหน่วยควำมจ ำของตนเองท่ีสำมำรถเก็บขอ้มูลต่ำง ๆ ไดจ้ำกกำรค ำนวณอย่ำงน้อย 480 Runs 

7. ขอบเขตงานและรายละเอียด  

ผูร้ับจ้ำงต้องออกแบบ จัดซ้ือ ติดตั้ง Online Gas Chromatograph (OGC) จ ำนวน 3 Unit เพื่อเป็น OGC 
ของสถำนี Sale GSP 2, MTP, Pipeline 34&36 Inchโดยต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนของ ปตท. และอุปกรณ์ OGC 
เป็น Model : 700XA series (Emerson) อยู่ใน GTM AEML ฉบับล่ำสุดที่ ปตท. ประกำศ ซ่ึงรำยละเอียดและ
ขอบเขตงำน ดงัต่อไปน้ี 

7.1 กำรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีสถำนี Sale GSP 2, MTP, Pipeline 34&36 Inch 

7.1.1 จดัหำ Online Gas Chromatograph (OGC) จ ำนวน 3 เคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ท ำกำร
ติดตั้งท่ีจุดใชง้ำนโดยบริเวณท่ีจะติดตั้งของพื้นท่ี ทำง ปตท. จะเป็นผูก้  ำหนด  

7.1.2 สำมำรถใช้ Analyzer shelter เดิมได้ ให้ปรับปรุงพื้นท่ีภำยใน Shelter ได้ โดยออกแบบตำม
ควำมเหมำะสมของสภำพพื้นท่ีหน้ำงำน เพื่อเป็นจุดติดตั้งเคร่ือง OGC, Carrier Gas Cylinder, 
Standard Gas Cylinder โดยผูร้ับจ้ำงจะต้องส่งแบบให้ ปตท. เห็นชอบก่อนกำรก่อสร้ำงผูร้ับ
จำ้งตอ้งติดตั้งระบบ Grounding ให้กบัอุปกรณ์ทั้งหมด ตำมหลกัวิศวกรรมท่ีดี และถูกตอ้งตำม
มำตรฐำนสำกล 

7.1.3 สำมำรถใช้ Analyzer shelter เดิมได้ หำก Analyzer Shelter เดิมไม่เพียงพอ ให้ปรับปรุงพื้นท่ี
ภำยใน Shelter ได ้

7.1.4 กำร Tap Sampling Gas ใช้จุดที่ ปตท. จัดเตรียมไวใ้ห้ ทั้งน้ีกำรเดิน Tube จำกจุด Tap ไปยงั 
Analyzer จะใช ้Tray เดิมตำมที่ ปตท. ช้ีแจง  
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7.1.5 กำร Vent Gas ของระบบ Sampling เช่น Fast Loop Line ก ำหนดให้ท ำ Tubing ไปยงั Vent Line 
เดิมของ ปตท. 

7.1.6 กำรจดัหำและติดตั้งสำย Signal และสำย Power เพิ่มเติม สำยที่เดินภำยนอกอำคำรเป็นสำยชนิด 
Steel Wire Armored และฉนวนตอ้งเป็นชนิด vermin proof, flame retardant  

7.1.7 ติดตั้งระบบป้องกนัฟ้ำผ่ำ (Surge Protection) ให้กบัระบบ Signal, Communication และ Power 
ของ OGC โดยให้ติดตั้งป้องกนัทั้งฝั่ง Analyzer ที่ Field และฝั่ง RTU Room ซ่ึงในกรณีที่ตอ้งมี
จุดต่อสำยสัญญำณระหว่ำงทำงใน Hazardous Area ให้ติดตั้ ง  Junction Box แบบชนิด 
Explosion Proof เท่ำนั้น  

7.1.8 ในกรณีที่จ  ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แปลงสัญญำณ เพื่อส่งข้อมูลให้กับระบบดังข้อ 7.1.9 ให้ผูร้ับ
จ้ำงด ำเนินกำรจดัซ้ือและติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดย Specification ของอุปกรณ์เสริม
ดงักล่ำว ตอ้งไดร้ับกำรตรวจสอบจำก ปตท. ก่อนกำรติดตั้ง 

7.1.9 อุปกรณ์ OGC จะตอ้งสำมำรถเดินสัญญำณระบบต่อไปน้ี 
7.1.9.1 เช่ือมต่อไปยงัระบบ RTU (RS 232) เดิม 
7.1.9.2 เช่ือมต่อไปยงัระบบ Flow computer เดิม 
7.1.9.3 เช่ือมต่อเขำ้ระบบ DCS เดิมถำ้มี  
7.1.9.4 เช่ือมต่อไปยงั PTT Network เพื่อให้พนักงำน ปตท. สำมำรถควบคุม OGC ได้ใน

ระยะไกล (LAN-Ethernet) 
7.1.9.5 เ ช่ือมต่อไปยัง  Computer ของพนักงำน ปตท.  ที่อยู่  Site ได้ เพื่อใช้ในกำร 

Maintenance ตรวจสอบอุปกรณ์รำยเดือน 
7.1.10 ออกแบบ ปรับปรุง OGC cabinet ในอำคำรพิกุลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆส ำหรับใช้

งำนระบบ OGC ให้ครบถว้น  
7.1.11 ผูเ้สนอรำคำเป็นผูจ้ัดหำวสัดุ, อุปกรณ์ , แรงงำน , ช่ำงฝีมือ , เคร่ืองมือ, เคร่ืองใช้ , เคร่ืองทุ่น

แรง, สัมภำระ , อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล (PPE) รวมทั้ งส่ิงอื่น ๆ ที่จ  ำ เป็นมำ
ด ำเนินกำรเพื่อกำรณ์น้ีให้เสร็จสมบูรณ์ตำมวตัถุประสงคข์อง ปตท. ทุกประกำร 

7.1.12 กำรติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิด ให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั, ควำมแข็งแรง รวมทั้งควำมเรียบร้อย 
สวยงำม เป็นส ำคญั 

7.1.13 กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ, Tubing จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีกำร มำตรฐำนในพื้นท่ีนั้น ๆ 
7.1.14 จัดท ำ Tag Number, Tag Name, Label ตำมที่ ปตท. ก ำหนด code ให้ และน ำไปติดยงัที่ตัว

อุปกรณ์ต่ำง ๆ 
7.1.15 สีต่ำง ๆที่ใชใ้นงำน ให้ใชต้ำม Code สี แยกแยะตำมมำตรฐำนของ ปตท. 
7.1.16 ผูร้ับจำ้งตอ้งจดัหำอุปกรณ์ต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นงำนก่อสร้ำง งำนติดตั้ง งำนทดสอบทั้งหมดท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัรำยละเอียดงำนโครงกำร 
7.1.17 ผูร้ับจำ้งตอ้งด ำเนินกำรทดสอบอุปกรณ์ Factory Acceptance Test (FAT) ที่ประเทศไทย โดย

ผูร้ับจำ้งตอ้งด ำเนินกำรแจง้วนัท่ีเขำ้ท ำกำรทดสอบ พร้อมทั้งจดัส่งเอกสำรขั้นตอนกำรทดสอบ

ให้กบั ปตท. เพื่อให้พิจำรณำและอนุมติัขั้นตอนกำรทดสอบ ไม่น้อยกว่ำ 7 วนัที่ก่อนวนัที่จะท ำ
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กำรทดสอบ กำรทดสอบทุกขั้นตอนและทุกอุปกรณ์ผูร้ับจำ้งตอ้งจัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบ

ให้ ปตท. พิจำรณำ และจดัเก็บเป็นเอกสำร Final document ต่อไป 

7.1.18 ผูร้ับจำ้งตอ้งด ำเนินกำรทดสอบอุปกรณ์ Site Acceptance Test (SAT) ดงัน้ี 

1. OGC 

โดยผู ้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรแจ้งวันท่ีเข้ำท ำกำรทดสอบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสำร

ขั้นตอนกำรทดสอบให้กบั ปตท. เพื่อให้พิจำรณำและอนุมติัขั้นตอนกำรทดสอบ ไม่น้อยกว่ำ 7  

วนัท่ีก่อนวนัท่ีจะท ำกำรทดสอบ กำรทดสอบทุกขั้นตอนและทุกอุปกรณ์ผูร้ับจ้ำงต้องจัดท ำ

รำยงำนผลกำรทดสอบให้ ปตท. พิจำรณำ และจดัเก็บเป็นเอกสำร Final document ต่อไป 

กำรตรวจรับอุปกรณ์ที่โรงงำน (FAT) จะพิจำรณำจำกผลกำรทดสอบจำกโรงงำนตำม

ขั้นตอนกำรทดสอบ (SAT Procedure) ที่ไดร้ับกำรอนุมติัจำก ปตท. เพื่อใชใ้นกำรพิจำรณำกำร

ตรวจรับงำน 

7.1.19 ผูร้ับจำ้งตอ้งด ำเนินกำรทดสอบ Loop test, Total loop test, Installation inspection และจดัท ำ 

Report เพื่อให้ ปตท. ตรวจอนุมติังำนติดตั้ง ก่อนด ำเนินกำร Startup- Commissioning ต่อไป 

7.1.20 ผูร้ับจำ้งตอ้งจดัเตรียม Commissioning spare part ที่ส ำคญั เพื่อใชท้ดแทนหำกอุปกรณ์มีปัญหำ

ช่วง Startup-Commissioning 

7.1.21 ผูร้ับจำ้งตอ้งท ำกำร Startup-Commissioning  

7.1.22 ผูร้ับจำ้งตอ้งน ำส่งเอกสำร Project final document ให้กบั ปตท. ดงัน้ี 

1. Hard copy จ ำนวน 1 ชุด  

2. Electronic file แชร์ผ่ำนระบบ Internet เช่น One Drive, Google Drive เป็นตน้ 

7.1.23 ผูร้ับจำ้งตอ้งจดักำรประชุมควำมคืบหน้ำรำยเดือนเพื่อน ำส่งรำยงำนติดตำมควำมคืบหน้ำ

โครงกำรเป็นอย่ำงน้อย 

7.1.24 ผูร้ับจำ้งตอ้งออกแบบ ติดตั้ง OGC ให้สำมำรถเช่ือมต่อไปท่ี RTU , DCS และ ระบบ PTT 
network เดิม 

 
8. การตรวจรับเคร่ือง (FAT และ SAT) 

            กำรตรวจรับเคร่ือง Online Gas Chromatograph เฉพำะกำรท ำงำนของเคร่ืองมือ ส ำหรับแต่ละ Unit  จะต้อง

ด ำเนินกำร FAT ทีโ่รงงำนผูผ้ลิตหรือบริษทัผูแ้ทนจัดจ ำหน่ำย โดยมีเจำ้หน้ำที่ ปตท. เป็นพยำนในกำรทดสอบดงักล่ำว หำก

กำรทดสอบไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่ ปตท. ก ำหนด จักต้องแก้ไขและทดสอบให้ผ่ำนกำรยอมรับจำก ปตท. ก่อนจึงจะสำมำรถ

น ำมำทดสอบและติดตั้งท่ี Site งำนได ้(SAT) ตำมหัวขอ้ต่อไปน้ี 

8.1 ตรวจสอบเคร่ืองตำมที่คู่มือก ำหนด 
8.2 Helium, Standard Gas, Stability Test Gas ที่ ใช้ในกำรด ำ เ นินกำร FAT, SAT ผู ้รับจ้ำงจะต้องเ ป็น

ผูร้ับผิดชอบในกำรจดัเตรียมทั้งหมด 
8.3 ท ำตำมมำตรฐำน ASTM D 1945 – 14 
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8.4 ท ำ  Baseline Test  ซ่ึงค่ำที่ยอมรับได ้ ตอ้งไม่มี Unknown Peak ที่ส่งผลกระทบต่อค่ำกำรวิเครำะห์  
8.5 ตรวจสอบผลวิเครำะห์ตวัอย่ำงก๊ำซในถงั Standard Gas (ตำมรำยละเอียดในขอ้ 4.3) ติดต่อกนัอย่ำงน้อย 

10 Run เพื่อหำ Repeatability ของกำรวิเครำะห์ ผลที่ไดร้ับ ทุก ๆ Run ที่ติดกนั จะตอ้งผ่ำน Repeatability 
ตำมที่ระบุใน ASTM D 1945 – 14 

8.6 ทดสอบ Reproducibility เป็นกำรเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์จำกอุปกรณ์เม่ือเทียบกับค่ำที่ระบุใน 
Certificate ตอ้งมีค่ำผ่ำนตำมมำตรฐำน ASTM D 1945-14 

8.7 Calibrate the unit so that the final calibration report result is in limit. The response factors do not deviate 
more than 2% and the retention time not deviate more than +/- 0.5 %. 

8.8 ท ำ Stability Test ของตวัอย่ำงก๊ำซในถงัอย่ำงน้อย 24 ชัว่โมงต่อเน่ืองกนั ซ่ึงไม่ใชถ้งั Standard Gas ที่ใช้
ในกำร Calibration และท ำรำยงำนสรุปผลกำรเบ่ียงเบนและแปรปรวนของ พร้อมทั้งตรวจสอบค่ำ 
Unnormalized ในทุก ๆ Run   จะตอ้งอยู่ในช่วง Average + 1% โดยถงัที่ใชใ้นกำรท ำ Stability Test ตอ้ง
เป็นถงัที่ผูร้ับจำ้งจดัหำมำ 

8.9 เปรียบเทียบค่ำควำมร้อนระหว่ำงผลวิเครำะห์องคป์ระกอบก๊ำซที่ไดจ้ำกอุปกรณ์และที่ไดจ้ำกกำรค ำนวณ
ดว้ย Gofw จะตอ้งให้ค่ำแตกต่ำงน้อยกว่ำ 0.10 BTU/scf 

8.10 ผูจ้ัดหำ จะต้องให้กำรรับประกันเคร่ือง, ส่วนประกอบเคร่ือง ตำมระยะเวลำที่ระบุในเอกสำรใด ๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัเคร่ือง จำกบริษทัผูผ้ลิต แต่อย่ำงน้อย จะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 1 ปี ในทุก ๆ รำยกำร 

8.11 ผูร้ับจำ้งจะตอ้งจดัท ำเอกสำร SAT และ FAT ให้ ปตท. ตรวจสอบก่อน 
8.12 ตรวจสอบกำรท ำงำนของ Port Output และ Port Communication ทุก Port  

 

9. เอกสารที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ 

ก่อนทีผู่ร้ับจำ้งจะมี “หนงัสือแจง้งำนแลว้เสร็จ” มำยงั ปตท.ผูร้ับจำ้งจะตอ้งส่งมอบเอกสำรอย่ำงน้อย ดงัต่อไปน้ี 

9.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงำนน้ีทั้งหมด และเอกสำรของ VENDOR ทั้งหมด 
9.2 Document ประกอบไปดว้ยรำยกำรอย่ำงน้อย ดงัต่อไปน้ี 

9.2.1 Functional Designed Specification 
9.2.2 System configuration/ System Architecture 
9.2.3 Equipment list 
9.2.4 Equipment specification sheet 
9.2.5 Operation and maintenance manual 
9.2.6 Spare part list 
9.2.7 Test report 
9.2.8 Certification 
9.2.9 Test Results by manufacturer and Site Acceptance Test 
9.2.10 Flow Chart 
9.2.11 etc. 
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10. Spare Part 

ผูร้ับจำ้งตอ้งจดัเตรียม 2 years spare part จ ำนวน 1 ชุดประกอบไดด้ว้ย  
1. Kit Diaphragm 1 Set per 1 valve  
2. Kit, Fuse XA 1 Set per 1 OGC  
3. Solenoid, 4-way, MAC, 24 VDC 1 Set per GC  
4. 2 Micro Filter 1 Set per Stream   
5. Membrane kit, 120 filter per Stream Sample 
พร้อมดว้ย 2 years spare part lists ส่งมอบให้ ปตท.  
 

11. Training 

ผูร้ับจ้ำงจะต้องเสนอเน้ือหำหลกัสูตรกำร Training ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ ปตท. โดยประกอบด้วย Class 
Room Training และ On Site Training หลงัจำกติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนซ่ึงประกอบ
ไปดว้ยหัวขอ้หลกัดงัน้ี 

- หลกักำรท ำงำนของเคร่ือง 
- Operation and Maintenance 
- วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรวดั 
- จุดดอ้ย / ขอ้ควรระวงัของเคร่ือง 
- Trouble shooting 
- Disassembly & repairmen 
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